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Data 6 de maio de 2022 

Processo       

Interessado       

CNPJ/CPF       

 

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS  

Código NCM: 9018.90.69 

Mercadoria:  Aparelho destinado a medir a pressão arterial (sistólica e 
diastólica) e os batimentos cardíacos, de pulso, digital, a pilha, de uso 
doméstico e profissional. 

Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 (Nota 3 do Capítulo 90 c/c 
Nota 3 da Seção XVI) da NCM/SH, constante da TEC, aprovada pela 
Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, e da Tipi, aprovada 
pelo Decreto nº 10.923, de 30 de dezembro de 2021, e subsídios extraídos 
das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 1992, e atualizadas pela IN 
RFB nº 1.788, de 2018, e alterações posteriores. 

 

Relatório 

Consulta o interessado quanto à classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 
constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de 
dezembro de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, da mercadoria assim 
caracterizada pelo interessado: 
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Fundamentos 

 
Identificação da Mercadoria: 

2. Trata-se de um aparelho destinado a medir a pressão arterial (sistólica e diastólica) e 
os batimentos cardíacos, de pulso, digital, a pilha, de uso doméstico e profissional. 

 

Classificação da Mercadoria: 

3. A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso, nas Regras 
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre 
o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais 
Complementares do Mercosul (RGC), na Regra Geral Complementar da Tipi (RGC/Tipi), nos 
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das 
Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do 
Sistema Harmonizado (Nesh). 

4.  A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor 
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das 
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas 
posições e Notas, pelas RGI 2 a 5. A RGI/SH nº 6, por sua vez, dispõe que a classificação de 
mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, 
pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição respectivas, entendendo-se que 
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. 

5. O texto da posição 90.18 abarca os “Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, 
odontologia e veterinária, incluindo os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos 
eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais”. 

6. Para melhor entendimento do alcance da posição, recorre-se às Notas Explicativas do 
Sistema Harmonizado (Nesh), que constituem elemento subsidiário de caráter fundamental 
para a correta interpretação do conteúdo da posição, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de 
janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 1.788, de 2018, que trazem os seguintes 
esclarecimentos:  

A presente posição compreende um conjunto - particularmente vasto - de 
instrumentos e aparelhos, de quaisquer matérias (incluindo os metais preciosos), 
que se caracterizam essencialmente pelo fato de que o seu uso normal exige, na 
quase totalidade dos casos, a intervenção de um técnico (médico, cirurgião, 
dentista, veterinário, parteira, etc.), para estabelecer um diagnóstico, para 
prevenir ou tratar uma doença, para operar, etc. Classificam-se também nesta 
posição os instrumentos e aparelhos para trabalhos de anatomia ou de 
dissecação, para autópsias e, sob certas condições, os instrumentos e aparelhos 
para oficinas de prótese dentária (ver a parte II, abaixo).   (grifou-se) 

7. Apesar da mercadoria sob consulta também destinar-se a ser utilizada em residências 
pelo próprio usuário, sua finalidade consiste em medir um fator clínico (alterações da pressão 
arterial), de forma a prevenir males e fazer com que o seu usuário procure imediato 
atendimento médico ou farmacológico. Tal característica, portanto, não impede que sua 
classificação seja na posição 90.18.   
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8. A posição 90.18 desdobra-se nas seguintes subposições: 

90.18 
Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, o dontologia e veterinária, incluindo os 
aparelhos para cintilografia e outros aparelhos ele tromédicos, bem como os aparelhos 
para testes visuais. 

9018.1 
- Aparelhos de eletrodiagnóstico (incluindo os aparelhos de exploração funcional e os de 
verificação de parâmetros fisiológicos): 

9018.20 - Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos 

9018.3 - Seringas, agulhas, cateteres, cânulas e instrumentos semelhantes: 

9018.4 - Outros instrumentos e aparelhos para odontologia: 

9018.50 - Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia 

9018.90 - Outros instrumentos e aparelhos 

9. A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma 
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas 
de subposição respectivas, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições de mesmo 
nível.  

10. Em que pese o aparelho utilizar baterias elétricas e ter um visor, essa eletricidade não 
atua diretamente no diagnóstico. Também não incorpora ou trabalha em ligação com uma 
máquina automática para processamento de dados que permite tratar, visualizar os dados 
clínicos e concluir o diagnóstico. 

11. Portanto, a sua função não corresponde aos aparelhos de “eletrodiagnóstico” da 
subposição de primeiro nível 9018.1, o que pode ser comprovado pela leitura atenta das Notas 
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), em seu item V – Outros aparelhos 
eletromédicos. 

A presente posição compreende também os aparelhos eletromédicos, nos quais a 
eletricidade desempenha um papel preventivo, curativo ou de diagnóstico, exceto 
os aparelhos da posição 90.22 (aparelhos de raios X, curieterapia ou de 
gamaterapia, etc.). 

12. Dessa forma, como ele tampouco corresponde aos textos das subposições 9018.20 a 
9018.50, por aplicação da RGI 6, deve ser incluído na subposição residual: 9018.90 - Outros 
instrumentos e aparelhos. 

13. Para a correta determinação de um item dentro de uma posição nos guiamos pela 
Regra Geral Complementar do Mercosul nº 1 (RGC/NCM 1) que determina:  

As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, 
"mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o 
item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se 
que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do 
mesmo nível. 

14. A posição 9018.90 possui os seguintes desdobramentos regionais: 

9018.90 - Outros instrumentos e aparelhos 

9018.90.10 Para transfusão de sangue ou infusão intravenosa 

9018.90.2 Bisturis 

9018.90.3 Litótomos e litotritores 

9018.90.40 Rins artificiais 

9018.90.50 Aparelhos de diatermia 
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9018.90.6 Aparelhos para medida da pressão arterial 

9018.90.61 Que contenham mercúrio 

9018.90.69 Outros 

9018.90.9 Outros 

15. O produto ora em análise possui duas funções, quais sejam, a de aferição da pressão 
arterial e também a de medição dos batimentos cardíacos. A Nota 3 do Capítulo 90 determina: 

3.- As disposições das Notas 3 e 4 da Seção XVI aplicam-se também ao presente 
Capítulo. 

16. Remetendo-se à Nota 3 da Seção XVI: 

Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies 
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, 
bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções 
diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a 
função principal que caracterize o conjunto.   (grifou-se) 

17. Assim, como claramente a função principal do produto em questão, e que define sua 
essencialidade, é a de aferição da pressão arterial, o produto classifica-se no item 9018.90.6 e, 
por não ser do tipo que contém mercúrio, no código NCM 9018.90.69 - Outros. 

18. Por fim, cabe ressaltar que a Solução de Consulta não convalida informações 
apresentadas pelo consulente, conforme o art. 46, da IN RFB nº 2.057, de 2021. Portanto, para 
a adoção do código supracitado é necessária a devida correlação, das características 
determinantes da mercadoria, com a descrição contida na respectiva ementa. 

 

Conclusão 

19. Com base na RGI 1 (texto da posição 90.18), RGI 6 (texto da subposição 9018.90) e 
na RGC 1 (Nota 3 do Capítulo 90 c/c Nota 3 da Seção XVI e textos do item 9018.90.6 e do 
subitem 9018.90.69) da NCM/SH, constante da TEC, aprovada pela Res. Camex nº 125, de 
2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. nº 8.950, de 2016; e em subsídios extraídos das Nesh, 
aprovadas pelo Decreto nº 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 1.788, de 2018, e 
alterações posteriores,  a mercadoria objeto da consulta classifica-se no código NCM/TEC/Tipi 
9018.90.69. 

19.1 Com a publicação da nova NCM, constante da TEC aprovada pela Resolução Gecex 
nº 272, de 19 de novembro de 2021, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 10.923, de 30 de 
dezembro de 2021, a mercadoria permanece classificada no código NCM 9018.90.69, com 
base nas RGI 1 (texto da posição 90.18), RGI 6 (texto da subposição 9018.90) e na RGC 1 
(Nota 3 do Capítulo 90 c/c Nota 3 da Seção XVI e textos do item 9018.90.6 e do subitem 
9018.90.69). 
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Ordem de Intimação 

 Aprovada a Solução de Consulta, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, pela 2ª Turma constituída pela Portaria RFB nº 1.921, de 13 de abril de 
2017, à sessão de 25 de março de 2022. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 44 da 
Instrução Normativa RFB nº 2.057, de 9 de dezembro de 2021. 

 Remeta-se o presente processo à unidade de jurisdição para ciência do consulente e 
demais providências cabíveis. 

 

Assinado digitalmente 
ROBERTO COSTA CAMPOS 

Auditor-Fiscal da RFB – matrícula 1294313 
Relator 

 

Assinado digitalmente 
ALEXSANDER SILVA ARAUJO 

Auditor-Fiscal da RFB – matrícula 1816199 
Membro da 2ª Turma 

 
 

Assinado digitalmente 
PEDRO PAULO DA SILVA MENEZES 
Auditor-Fiscal da RFB – matrícula 1334495 

Membro da 2ª Turma 
 

Assinado digitalmente 
CARLOS HUMBERTO STECKEL 

Auditor-Fiscal da RFB – matrícula 14886 
Presidente da 2ª Turma 

 

 


